
El Manual de la Instruccion 



La Descripcion ejemplar del Producto de: 
2120B, 2125A, 1541 D, 2160A, y2190B 



B+K Precision 
OSCILOSCOPIOS 



Models 
2120B-30 MHz 
2125A-30 MHz 
1541 D- 40 MHz 
2160A-60 MHz 
2190B- 100 MHz 
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DESCRIPCION 



Los Osciloscopios B&K Precision de la serie PS comprenden 5 modelos con ancho de banda de 30; 
40; 60 y 100 MHz ( para una atenuacion de 3 dB ), con diferentes prestaciones en cada modelo. 
Aparte de las diferencias de ancho de banda, los modelos presentan diferencias funcionales entre si, 
indicandose algunas de ellas en la tabla siguiente. Para facilitar el uso de este manual, la tabla 
incorpora una gufa rapida para ubicar la pagina correspondiente a los textos relevantes para las 
funciones adicionales de cada modelo. 



Modelo 


Ancho 


Base de 


Tubo / Reticula 


Multimetro 


Salida 


Readout 


Probador 


Pag. 


Banda 


Tiempo 




Digital 


Canal 2 


en TRC 


Comp. 


2120B 


30 MHz 


Simple 


150 mm - Interna 


No 


No 


No 


No 


2125A 


30 MHz 


Demorada 


150 mm - Interna 
lluminada 


No 


Si 


No 


Si 


1541D 


40 MHz 


Simple 


150 mm - Interna 


No 


No 


No 


No 


21 60 A 


60 MHz 


Demorada 


150 mm - Interna 
lluminada 


No 


Si 


No 


Si 


2190B 


100 MHz 


Demorada 


150 mm - Interna 


No 


Si 


No 


Si 



CARACTERISTICAS DESTACADAS DE LA SERIE 



Facilidad de operacion: los controles y el panel frontal han sido disenados teniendo en cuenta el 
agrupar convenientemente los controles relacionados entre si por su funcion, facilitando su ubicacion 
y uso. El panel posee varias areas codificadas en diferentes colores para facilitar al usuario la 
identificacion, ubicacion y uso de los distintos comandos disponibles. 

Alta impedancia de entrada: la impedancia de entrada de ambos canales es, en todos los modelos, 

de 1 MQ +/- 2 % en paralelo con 25 pF +/- 10 pF. 

Alta sensibilidad : 1 mV / Div. Maximo en todos los modelos. 

Hold-off variable: disponible en todos los modelos, permite inhibir la generacion de pulsos de 
disparo de la base de tiempo por un tiempo variable a voluntad, en condicion de senales complejas, 
permitiendo lograr un display estable y repetible. 

Operacion X - Y : seleccionando este modo, el canal 1 se convierte en canal X y el canal 2 en Y 
permitiendo graficar senales relacionadas entre si. 

Disparo de TV: la serie posee separadores de sincronismo para disparo sobre las senales de TV -V 
y TV-H. 

Barrido mezclado (modelos 2125A, 2160A, 2190B): esta funcion permite ver ambos barridos a 
continuacion uno de otro. 

Salida de canal 2: (modelos 2125A, 2160A, 2190B): conector BNC en el panel posterior para 
extraction de serial de canal 2 para lecturas de frecuencia, etc. 

Modulacion de intensidad (modelos 2125A, 2160A, 2190B): permite modular la intensidad del haz 
mediante una serial externa de nivel TTL. 

Comprobador de componentes (modelos 2125A, 2160A, 2190B): permite determinar su condicion 
en base a la generacion y presentation de una curva caractenstica de corriente en funcion de la 
tension aplicada. 

Localizador de haz: (modelos 2125A, 2160A, 2190B): permite ubicar el haz dentro de la pantalla 
irrespectivamente de la posicion de los controles de posicion, reduciendo el rango de actuation de 
estos. 

Reticula iluminada: (modelos 2125A, 2160A, 2190B): facilita la observation de formas de onda en 
lugares con iluminacion pobre. La intensidad es ajustable a conveniencia del usuario. 
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Barrido de alta velocidad : hasta 10 nSeg / Div ( con magnificador x 10 ) Mod. 2190B: hasta 2 ns / 

div. con magnificador x 10. 

Exactitud : +3% para sensibilidad , y barrido. 

Display: rectangular de 150 mm de diagonal, lo que asegura excelente observacion de formas de 
onda ; aceleracion: 2 KV ( 2120B y 2125A ); 8,5 KV ( 1541D ); 12 KV ( 2160A ) y 16 KV ( 2190B ). 
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ESPECIFICACIONES 
MODELOS 
2120B; 2125A; 1541D; 2160A; 2190B 



PANTALLA 

Tubo rectangular de 150 mm de diagonal, aluminizado. Reticula interna de 8 x 10 div. de 10 mm de 
lado. Marcas de referencia para 0; 10 %; 90 % y 100 % para verificacion de tiempos de 
establecimiento y atenuacion. Ejes centrales con marcas cada 0,2 div. ( 2 mm ). Aceleracion simple 
en mod. 20 y 25 MHz. Modelos de 40; 60 y 100 MHz con posaceleracion. 



MODELO 


ACEL. / POSACELERACION 


2120B y 2125A 


2 KV 


1541D 


2 KV / 8,5 KV 


2160A 


2 KV / 12 KV 


2190B 


2 KV / 16 KV 



VERTICAL 

Dos canales identicos; conectores BNC en la entrada. Acoplamiento seleccionable de CA 6 CC; 
posibilidad de conectar a masa la entrada. 



Modelo 


Ancho de banda normal / 
Tiempo de establecimiento 


Ancho de banda magnificado/ 
Tiempo de establecimiento 


2120By2125A 


30 MHz (- 3 dB) 17,5 ns 


5 MHz ( - 3 dB ) 70 ns 


1541D 


40 MHz(-3dB)8,8, ns 


10MHz(-3dB)35ns 


2160A 


60MHz(-3dB)5,8ns 


15MHz(-3dB)23,2 ns 


2190B 


100 MHz(-3db)3,5 ns 


25 MHz(-3dB)14ns 


Sensibilidad: 


Modelo 


Sensibilidad normal 


Sensibilidad magnificado 


2120B y2125A 


5 mV a 5 V / div. 


1 mV a 1 V/div @ 5 MHz 


1541D 


5 mV a 5 V / div. 


1 mVa 1 V/div@10MHz 


2160A 


5 mV a 5 V / div. 


1 mVa 1 V / div @ 15 MHz 


2190B 


5 mVa 5 V/div. 


1 mVa 1 V/div@25MHz 



Atenuador: compensado en frecuencia; secuencia 1-2-5; 10 pasos con ajuste variable contfnuo 

entre pasos con relacion 1:3 (rmnimo). 
Impedancia: 1 MQ +/- 2% en paralelo con 25 pF +/-10% todos los modelos. 
Tension maxima de entrada: 400 V CC + pico de CA todos los modelos. 
Sobreimpulso: > 5% 

Modo Vertical: CH 1; CH2; DUAL ( seleccionable Alternado 6 Chopeado ) 
Modo Suma: CH 1 + CH 2 6 CH 1 - CH 2 ( con canal 2 invertido ) 
Inversion de polaridad: solo para canal 2 

HORIZONTAL 

Modo X - Y : seleccionable; CH 1 corresponde a X y CH 2 a Y. 
Exactitud: Eje Y +/- 3 % ; Eje X: +/- 6 % . 

Ancho de banda del amplificador Horizontal:: CC a 1 MHz - 3 dB 

Diferencia de fase en modo X - Y: aprox. 3 ° @ 50 KHz todos los modelos excepto 2190B aprox. 3 ° 

@ 100 KHz. 
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BARRIDO 
Modo de barrido: 

Modelos 2120B con base de tiempo 
unica, no presenta opcion. 

Modelos 2125A; 2160A y 2190B con doble base de tiempos : Main ( principal ); Mix , Delay 

( mezcla, demorado ) 
Tiempo de Hold-Off : 5 : 1 variable continuamente. 
Velocidad de Barrido: Ver tabla 

Exactitud general : +/- 3% para todos los modelos; para ambas bases de tiempo. 
Rango del ajuste variable: 5 : 1 con cobertura completa entre pasos, no calibrado. 
Magnificador: x 10 +/- 10%; aumenta la velocidad maxima de barrido para todos los modelos. 
Demora ajustable: Control variable contmuo para localization del segmento a magnificar; no 
calibrado. 



Modelo 


Base de Tiempo 


Rango Principal 


Rango Demorada 


Pasos 


2120B 


Unica 


0,2 s a 0,1 (is /div 




20 


2125A 


Doble 


0,2 s a 0,1 (is/div 


0,2 s a 0,1 ns/div 


20/20 


1541 D 


Doble 


2 s a 0,1 |is / div 


2 s a 0,1 |is / div 


23/23 


2160A 


Doble 


2 s a 0,1 (is / div 


2 s a 0,1 (is / div 


23/23 


2190B 


Doble 


0,5 s a 20 ns/div 


0,5 s a 20 ns/div 


23/23 



DISPARO 

Modo: AUTO; NORM; TV-V y TV-H. Automatico, normal, cuadro y Ifnea de TV 

Fuente: Canal 1; Canal 2; ALT ( alternado desde ambos canales ); LINE ( Ifnea de alimentacion ); 

EXT ( extern o ) 

Pendiente: seleccionable positiva o negativa. Nivel: ajustable manualmente. 



Sensibilidad:MODO 


ANCHO DE BAN DA 


SENS. INTERNA 


SENS. EXTERNA 


TV-V 


CC a 1 KHz 


1 div 


0,5 v p - p 


TV-H 


1 KHz a 100 KHz 


1 div 


0,5 v p - p 


AUTO 


100 Hz a 20 MHz 


1,5 div 


0,5 v p - p 


NORM 


100 Hz a 20 MHz 


1,5 div 


0,5 v p - p 



Nota: los valores indicados senalan la minima sensibilidad dentro del ancho de banda indicado. 
EXT: maxima entrada 300 V CC + pico de CA; Impedancia 1 MQ // 30 pF. 



Presenta en pantalla lecturas digitales de posicion de cursores de movimiento manual, con indicacion 
de: 

Vertical: sensibilidad seleccionada, UNCAL, MAG - Valores convertidos de posicion del selector. 

Indicacion separada para cada canal. 
Horizontal: sensibilidad seleccionada, UNCAL, MAG - Valores convertidos de posicion del selector. 
Diferencia de Voltaje A V : Diferencia de voltaje entre cursores. 
Diferencia de Tiempo A T : diferencia de tiempo entre cursores. 
Reciproca de diferencia de Tiempo: 1 / A T : por calculo. 
Resolucion: 1 / 25 de division mayor ( 1 cm ) 

Rango efectivo de medicion desde el centro: Vertical +/- 4 div.; Horizontal: +/- 5 div. 

Las indicaciones se ubican cerca de los bordes superior e inferior de la pantalla dejando libre el centro. 

Tipo: independiente, aislado, con alimentacion separada del osciloscopio (no comparten terminales) 
Presentacion: display de LCD de 3 A" reflective 
Polaridad: selection automatica con indicacion de signo. 
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Rangos: seleccion automatica. 
Muestreo: 2 por seg. 

Sobrerrango: indica " 1 " parpadeando en la posicion mas significativa, y zumbido continuo (excepto 
en " OHM " . 



Tension en CC 



Rango 


Resolucion 


Exactitud 


Impedancia 


Proteccion 


200 mV 


100 uV 


+/- 0,3 % + 1 dig. 


> 100 MQ 


CC 1100 VCA 800 V j 


2 V 


1 mV 


+/- 0,3 % + 1 dig. 


aprox. 1 1 M Q 


CC 1100 VCA 800 V 


20 V 


10 mV 


+/- 0,5 % + 1 dig. 


aprox. 1 0 M Q 


CC 1100 VCA 800 V 


200 V 


100mV 


+/- 0,5 % + 1 dig. 


aprox. 1 0 M Q 


CC 1100 VCA 800 V 


1000 V 


1 V 


+/- 0,5 % + 1 dig. 


aprox. 1 0 M Q 


CC 1100 VCA 800 V 


Tension en CA 


Rango 


Resolucion 


Exactitud 

40 a 500 Hz 


Impedancia 


Proteccion 


2 V 


1 mV 


+/- 0,5 % + 5 dig. 


aprox. 1 1 M Q 


CC 1100 VCA 800 V 


20 V 


10 mV 


+/- 1 % + 5 dig. 


aprox. 1 0 M Q 


CC 1100 VCA 800 V 


200 V 


100mV 


+/- 1 % + 5 dig. 


aprox. 1 0 M Q 


CC 1100 VCA 800 V 


1000 V 


1 V 


+/- 2,5 % + 5 dig. 


aprox. 1 0 M Q 


CC 1100 VCA 800 V 


Resistencia 


Rango 


Resolucion 


Exactitud 


Tension de prueba 


Proteccion 


200 Q 


100 mQ 


+/- 0,8 % + 2 dig. 


0,45 V 


250 V CA / CC 


2 kQ 


1 Q 


+/- 0,8 % + 2 dig. 


0,45 V 


250 V CA / CC 


20 kQ 


10Q 


+/- 0,8 % + 2 dig. 


0,45 V 


250 V CA / CC 


200 kQ 


100 Q 


+/- 0,8 % + 2 dig. 


0,45 V 


250 V CA / CC 


2000 kQ 


1 kQ 


+/- 0,8 % + 2 dig. 


0,45 V 


250 V CA / CC 


Continuidad (zumbador) 


Rango 


Resolucion 


Rango 


Tension de prueba 


Proteccion 


))) 


1 Q 


R < 300 Q 


0,45 V 


250 V CA / CC 



Prueba de diodos 



Rango 


Resolucion 


Exactitud 


Tension / Corriente de prueba 


Proteccion 


Diodo 


1 mV 


+/- 0,8 % + 2 dig. 


1,7 V @ 0,8 mA 


250 V CA / CC 



PROBADOR DE COMPONENTES ( 2125A;1541D; 2160A; 2190B) 
Tension de ensayo: max. 6 V RMS a circuito abierto. 
Corriente de ensayo: 1 1 mA (en cortocircuito a masa). 
Velocidad de barrido: frecuencia de Ifnea. 

Componentes identificables: capacitores, diodos, transistores; inductores, etc. 
Traza la curva I = f ( V ) en pantalla. 

SALIDA DE CANAL 2 ( 2125A: 1541D: 2160A: 2190B) 

Nivel: 1 00 mV / div. a circuito abierto. 50 mV / div. con carga de 50 Q. 

Ancho de banda: 20 Hz hasta limite superior del instrumento en cuestion. 

Modulacion de intensidad: (2125A; 1541 D; 2160A; 2190B): Nivel TTL; bajo para corte; alto para 
habilitacion. 

Rotacion de trazo: en todos los modelos; operable desde el panel frontal. 
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Alimentacion: 110; 125; 220 y 240 VCA @ 50/60 Hz. 
Consumo: aprox. 38 Watt. 

Lfmites de operacion: desde 0 a 50 °C; con humedad del 10 al 80 % sin condensacion. 
Dimensiones: 324 x 394 x 132 mm; Peso aprox. 7,6 a 8, 5 Kg dependiendo del modelo. 
Rango de operacion para datos publicados : 10 a + 35 °C @ H. R. < 80% sin condensacion. 
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PRECAUCIONES PREVIAS AL USO 



1- DESEMPAQUE 

Una vez recibido el instrumento, verifique que el contenido este intacto, sin danos por el transporte; 
en caso contrario notifique de inmediato a su proveedor. 

2- AMBIENTE 

El rango de temperatura ambiente adecuado para el uso de esta serie de osciloscopios es de 5 a 40° 
C, mientras que la humedad ambiente no debe superar el 80% para temperaturas de hasta 31 C, 
decreciendo linealmente hasta el 50 % para 40 C. En lo posible, no utilice el instrumento fuera de este 
rango, pues podria perjudicarse la exactitud, y causarse algun tipo de dano a los circuitos, ni tampoco 
dentro de campos magneticos de elevada intensidad que podrian alterar las mediciones o distorsionar 
la presentacion. 

NOTA: si opera el instrumento en presencia de campos magneticos de intensidad extremadamente 
elevada, es posible que algunas partes metalicas del instrumento queden magnetizadas, por lo que 
debera corregirse la posicion del trazo mediante el accionamiento del control de rotacion de trazo . 
El instrumento ha sido disenado para uso interno, no a la intemperie. Evite por tanto el riesgo de 
humedad excesiva, o lluvia trabajando bajo protection suficiente. Recuerde que es un instrumento de 
precision, cuyas caractensticas permaneceran inalteradas por mucho tiempo dependiendo del 
cuidado que se le preste. Al mismo tiempo se recomienda verificar la calibration en forma periodica y 
ante la menor duda recurrir al representante local. 

3- TENSION DE LINEA 

El osciloscopio ha sido disenado para operar dentro de uno de los rangos de tension indicados en la 
tabla adjunta; la selection del rango correspondiente se efectua en el panel posterior mediante el 
selector incluido con el portafusibles. Antes de encender el instrumento verifique que haya sido 
ajustado en concordancia con la tension de Ifnea de su zona. Reemplace el fusible por el 
correspondiente al rango de tension nominal seleccionado. De no hacerlo asf, el instrumento estara 
expuesto a serios danos. 



TENSION NOMINAL 


TOLERANCIA / FUSIBLE I 


115 V 


108- 132 V - 800 mA 


230 V 


207 ~ 252 V - 600 mA \ 



4-CONSEJOS DE OPERACION 



NUNCA coloque objetos pesados sobre el instrumento. 

NUNCA utilice el osciloscopio apoyado sobre una base inestable o en movimiento ( vibration ) 
NUNCA utilice el osciloscopio bajo luz solar directa. 

NUNCA deje un soldador caliente o en uso sobre el instrumento o la pantalla. 

NUNCA inserte objetos metalicos o de cualquier otra indole a traves de las rejillas de ventilation. 

NUNCA arrastre el osciloscopio conectado a Ifnea o a un circuito bajo ensayo. 

NUNCA arrastre el osciloscopio por medio del cable de Ifnea o las puntas de prueba. 

NUNCA abra el osciloscopio e intente efectuar reparaciones por su cuenta. Por seguridad recurra a 

su proveedor o a personal debidamente entrenado y autorizado. 
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CONTROLES E INDICADORES 



CONTROLES, INDICADORES Y CONECTORES DEL FRENTE 

PANEL FRONTAL 

Las figuras precedentes, fig. 1 ; fig. 2 y fig. 3 muestran el panel frontal de los modelos que componen 
la serie de osciloscopios B&K Precision PS. La accion de cada uno de los controles se indica para el 
giro en sentido horario salvo indicacion en contrario. El numero al lado del nombre del control indica la 
referencia en la figura correspondiente; cuando es un control en ambos canales se indica la 
referencia a cada canal separandola mediante // . Los modelos 2120B son los modelos que poseen 
una unica base de tiempos. Los modelos 2125A, 2160A, 2190B son los modelos que poseen doble 
base de tiempos y comprobador de componentes. 

DESCRIPCION Y CONTROLES DE LA PANTALLA 
Controles del Display 

TUBO - 34 

Display de 150 mm de diagonal, con retfcula interna. Marcaciones cada cm ( 8 x 10 div. ) y marcas 
horizontales de 0, 10, 90 y 100% para medicion de tiempos de establecimiento. Marcas a 0,2 div. 
sobre ejes principales. 
POWER - 30 

Interruptor principal. Al accionarse se iluminara el indicador ( 32 ). 
ILLUM - 30 
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Ajuste de la iluminacion de la retfcula ( solo para modelos 2125A, 2160A, 2190B). 
INTENSITY -31 

Aumenta el brillo de la presentacion en pantalla. 
FOCUS - 28 

Permite ajustar el foco de la imagen en pantalla. Ajustese luego del ajuste de intensidad . 
BEAM FIND - 12 

Presionandolo permite localizar el trazo, sin importar la posicion determinada por los controles 

correspondientes. 

TRACE ROTATION - 29 

Permite el ajuste de la horizontalidad del trazo en pantalla. Usese cuando se cambia el instrumento 
de posicion o ubicacion. Sirve para compensar las pequenas variaciones de campo magnetico local 
(terrestre y producido por objetos ferromagneticos cercanos). 

DEFLEXION VERTICAL 

CH 1 // CH2 -1 //13 

Conectores tipo BNC de entrada a cada uno de los canales verticales. En operacion en modo X - Y el 
canal 1 corresponde al eje X y el canal 2 al eje Y, ( abscisas y ordenadas respectivamente). 
DC/GND/AC - 2// 14 

Llaves selectoras de acoplamiento. En la posicion DC, el conector de entrada esta conectado 

directamente al atenuador correspondiente. En la posicion GND, se desconecta la entrada de canal 

del atenuador, y este se conecta a masa. En la posicion AC, el atenuador esta vinculado a la entrada 

de canal mediante un capacitor que bloquea la CC. Vease limite inferior de frecuencia en 

ESPECIFICACIONES. 

CH All CH B Volts / DIV - 4 // 10 

Controles de los atenuadores de canal. Seleccionan factores de deflexion desde 5 mV a 5 V por 
division en secuencia 1-2-5 , permitiendo la medicion de la serial en pantalla. 
VARIABLE -5// 11 

Ajuste fino de sensibilidad. Permite llevar la sensibilidad del canal a 1 / 3 o menos de la indicada en la 
Have principal. En la posicion CAL, la sensibilidad indicada en la Nave principal es valida. Si se la 
extrae, la sensibilidad se multiplica x 5 (x 5 MAG ). 
POSITION -25// 27 

Estos comandos controlan la posicion vertical de cada trazo. La correspondiente al canal 1 selecciona 
si se la extrae, ALT TRIG (trigger o disparo alternado, ver seccion correspondiente). 
VERT MODE -7 

Permite seleccionar el modo de trabajo de los dos canales verticales. 
CH 1: canal 1 solamente. 

CH 2: canal 2 solamente ( y habilita modo X - Y ). 

DUAL: en este modo funcionan ambos canales barriendo la pantalla en forma alternada. Es 
adecuada para observacion de senales a altas velocidades de Base de Tiempo; no es posible 
conservar la relacion de fase entre canales con este modo. 

CHOP : En este modo se presentan ambos canales simultaneamente, conservando la relacion de 
fase entre ellos. La conmutacion entre ambos canales se produce a unos 500 kHz y es adecuada 
para observacion de fenomenos a bajas velocidades de barrido. Se selecciona extrayendo la Have de 
HOLD OFF. 

ADD: permite mostrar en un trazo unico la suma algebraica de las senales de ambos canales, o la 
diferencia se invierte la polaridad del canal 2 ( CH PULL INV ) 

DISPARO 

TRIGGER SOURCE -23 

Selecciona la fuente de disparo del instrumento. 
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CH 1: en este caso la serial de canal 1 es la fuente de disparo, sin importar cual sea el modo vertical 
seleccionado. 

CH 2: igual al caso anterior, excepto que se selecciona el canal 2. 

LINE: la serial de frecuencia de Ifnea se convierte en la fuente de disparo. 

EXT : se debe proveer una serial externa para producir el disparo del instrumento a traves del 
conector EXT TRIG. 
EXT TRIG - 16 

Conector BNC para ingresar la serial de disparo externo . 
TRIGGER COUPLING -24 

Selecciona el modo de disparo. 

AUTO: en este modo mientras no haya serial de disparo, se presenta un trazo en pantalla. Al ingresar 
alguna serial apropiada, el sistema cambia automaticamente a barrido disparado, y permite ver una 
serial estable en la pantalla. 

NORM: modo normal, que en ausencia de serial deja la pantalla en bianco. Al ingresar una serial 

adecuada, se restablece el barrido y permite ver una serial estable en la pantalla. 

TV - V: Permite disparar el barrido solo con senales de baja frecuencia desde CC hasta 1 kHz. Puede 

usarse como limitador de ancho de banda para hacer mas estable el disparo en caso de senales " 

sucias ", es decir con ruido de alta frecuencia superpuesto. 

TV - H : Permite disparar el barrido con senales de entre 1 y 100 kHz. 

SLOPE AND TRIG LEVEL - 26 

Selecciona la pendiente de disparo asf como el nivel a partir del cual se dispara el barrido horizontal. 
" + " : el disparo ocurre cuando la serial de disparo es igual al nivel de disparo seleccionado, pero solo 
cuando la serial es creciente. Es la posicion normal. 

" - " : el disparo ocurre cuando la serial de disparo es igual al nivel de disparo seleccionado, pero solo 
cuando la serial es decreciente. Se activa con extraer la perilla. 

TRIG LEVEL: este control permite elegir un nivel de serial tal que por debajo de el, no exista barrido 
alguno, y se active cuando la misma exceda el nivel elegido. Girandolo en sentido horario, se 
incrementa el nivel de serial necesario, y el punto de la serial en que se inicia el barrido se mueve 
hacia " arriba ", y viceversa. 



HOLD OFF -21 

Es un control que inhibe el barrido por un tiempo determinado por la posicion del control, de modo de 
permitir encontrar un punto conveniente en la serial para su comparacion y disparo del barrido. Se lo 
utiliza con formas de onda complejas que no permiten establecer un nivel de disparo con comodidad. 
Extrayendo la perilla se habilita el modo CHOP para los canales verticales. 

ALT TRIG: esta opcion habilita el disparo alternado. Cada vez que se produce la conmutacion de 
trazo en el modo Dual, el disparo de cada barrido se hace con la serial del canal seleccionado por lo 
que se podran observar las dos senales perfectamente estables. 



BASE DE TIEMPO 

MAIN, MIX AND DELAY - 19 

Selecciona que modo de barrido se presentara en pantalla, si el principal, la mezcla de ambos, el 
barrido demorado ( solo la base de tiempo demorada ), o el modo de operacion X-Y. NOTA: este 
comando esta disponible solamente en los modelos 2125A, 2160A y 2190B con doble base de 
tiempo. 

MAIN TIME /DIV -15 

Permite seleccionar por pasos la velocidad de barrido de la base de tiempos A o principal desde 
0,1 |iS / div hasta 0,2 s / div en una secuencia de valores 1-2-5. 
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POSITION (PULL X 10)- 18 

Control de posicion horizontal. Ademas extrayendo la perilla, se activa la magnificacion horizontal x 
10 lo que aumenta la velocidad efectiva de la base de tiempo en el mismo factor. 
DELAY TIME / DIV - 17 

Selecciona la velocidad del barrido demorado. Rangos y consideraciones iguales que para la base de 
tiempo principal. NOTA: este comando esta disponible solamente en los modelos XX5 con doble 
base de tiempo. 
DELAY TIME POSITION - 20 

Control variable de la posicion en que se inicia el barrido demorado. No calibrado. NOTA: este 
comando esta disponible solamente en los modelos 2125 s , 2160A y 2190B con doble base de tiempo. 
VAR -22 

Permite variacion continua del tiempo de barrido hasta un factor de 1 / 5 de la velocidad indicada en 
el selector principal. 

OTROS 

COMP TEST - 3 // 6 

Terminales banana ( 4 mm ) para conexion de los componentes a ensayar. 
CAL (V p-p) - 9 

Terminal para calibracion de puntas y de ganancia del osciloscopio. Entrega serial rectangular 
positiva de 2 V p-p a una frecuencia aprox. de 1 kHz. 
GND -8 

Terminal de masa del gabinete del osciloscopio. 
PANEL POSTERIOR 
Z AXIS INPUT - 38 

Permite ingresar una serial para modular la intensidad del trazo en pantalla. Nivel TTL NOTA: este 
comando esta disponible solamente en los modelos XX5 con doble base de tiempo. 

CH B ( Y ) SIGNAL OUTPUT - 39 

Extrae serial del canal 2 a un nivel de aprox. 100 mV / div. medido en la retfcula en pantalla. 
Impedancia 50 Q aprox. Puede usarse para medicion de frecuencia u otros propositus. NOTA: esta 
facilidad esta disponible solamente en los modelos XX5 con doble base de tiempo. 

AC -37 

Conector para el cable de alimentacion, incluyendo conexion de tierra. 
AC (fusible v selector de tension) - 36 

Selecciona la tension de alimentacion alineando la flecha con la tension de linea. 
Patas - 40 

Permiten operar el instrumento parado, y enrollar el cable de alimentacion para transporte y 
almacenamiento. 



NOTA: para simplificar y dada su similitud, se muestra el panel posterior de un osciloscopio con doble 
base de tiempo (posee modulation de intensidad de trazo y salida del canal 2). Por lo tanto, los 
instrumentos que no la poseen carecen de los conectores BNC ilustrados. 
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INSTRUCCIONES DE OPERACION 



ADVERTENCIAS 

Al utilizar este instrumento tenga en cuenta los siguientes consejos para su seguridad y la del 
instrumento: 

1 Siempre existe cierto riesgo de contactos accidentales con las partes bajo tension en los 
equipos que operan con tensiones elevadas. Trabaje seguro, evitando en lo posible el uso de anillos, 
relojes, cadenas, collares, etc. y siempre opere con una mano separada del bastidor del equipo bajo 
ensayo. 

2 No utilice el osciloscopio con la tapa superior retirada. Existen tensiones de hasta 1250 Volts 
las que pueden resultar peligrosas. 

3 Utilice siempre el cable suministrado con el equipo, y conectelo a un tomacorriente con 
terminal de tierra debidamente conectado; no modifique este cable reemplazando el conector de tres 
patas por uno de dos, ni tampoco use adaptadores para su conexion a linea. Instale una conexion 
segura y de acuerdo a las normas para el uso de este instrumento. 

4 No utilice el instrumento para medir en forma flotante sobre tensiones elevadas o superiores 
a 40 V RMS 6 CC + pico de CA. 

5 Asegurese que cuando conecte el terminal de masa de las puntas de prueba, se este 
conectando efectivamente a la masa del circuito a medir, y no a potencial. 

Respecto del osciloscopio en particular, recuerde que: 

NUNCA debe permitir la existencia de un punto brillante en pantalla por tiempo prolongado, pues se 
podna marcar el tubo de forma permanente. Esto es valido para operacion en modo X - Y, o barridos 
muy lentos con elevada intensidad. 

NUNCA se deben obstruir las rejillas de ventilacion de la tapa superior y laterales para evitar asi el 
incremento de la temperatura interna. 

NUNCA se debe exceder en las entradas de serial tensiones superiores a: 

400 V p en los canales verticales; 

300 V p en la entrada de Trigger externo; 

600 V p en las puntas de prueba en posicion x 10 

30 V p en la entrada de modulacion de intensidad. 

En todos los casos se entiende serial de CC + pico de CA. 
NUNCA aplique tension a los terminales de salida de serial del osciloscopio. 

SIEMPRE conecte un cable entre el terminal de masa del Osciloscopio ( GND ) y el bastidor del 
equipo bajo ensayo, para evitar la circulacion eventual de grandes corrientes por el terminal de masa 
de la punta de prueba, y asimismo evitar el error provocado por senales en modo comun. Por otra 
parte, el instrumento debe estar conectado a tierra adecuadamente, cumpliendo la reglamentacion 
vigente en el sitio donde sera usado. 

RECOMENDACIONES GENERALES 

Siempre trate de conectar la masa de la punta de prueba lo mas cerca posible de la fuente de la serial 
a investigar. Esto suele ser imprescindible en los casos de senales de alta frecuencia, o muy bajo 
nivel, especialmente si se usa el magnificador vertical. 

Evite en general operar en lugares donde haya iluminacion solar directa, exceso de vibraciones, alta 
temperatura y / o humedad, campos magneticos o electricos intensos, o cualquier otra situacion que 
podna entorpecer la medicion o introducir errores imprevisibles. 
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En caso de medir senales provenientes de generadores de serial, siempre trate de cargar el mismo 
con la impedancia nominal de carga, y conectar la terminacion correspondiente a la impedancia 
caracteristica del cable en uso. 

Verifique de tanto en tanto la calibracion del instrumento, la posicion del trazo (ajustese con el control 
de rotacion si hace falta), la compensacion de las puntas de prueba, especialmente si las usa en los 
dos canales en forma indistinta, etc. 

Antes del uso verifique que: 

• El interruptor este en OFF; 

• El control de intensidad y el de foco esten en el centro; 

• VERT MODE en CH A; 

• VA ( canales AyB) en CAL; 

• Controles de posicion a I centro; 

• Llave AC / GND / DC en GND 

• TIME /DIV en 0,5 ms/ div. 

• VAR ( de base de tiempo A) en CAL; 

• COUPLING en AUTO 

• SOURCE en CH A 

• TRIG LEVEL este en "+"( adentro ) ; 

• MAIN/ MIX/ DELAY (X- Y ) en MAIN; 

• POSITION ( horizontal ) al centro. 

OPERACION CON UN SOLO CANAL 

Encienda el instrumento; verifique que se enciende el LED piloto en el frente del instrumento. Luego 
de unos segundos debera verse una linea horizontal en la pantalla. De no ser asi, presione BEAM 
FIND y ajuste con los controles de posicion hasta que el trazo aparezca centrado y luego suelte el 
boton. 

Ajuste intensidad del trazo y luego el foco (siempre en este orden) si es necesario, con los controles 
correspondientes. 

Conecte la punta al canal A 6 B segun sea mas conveniente, en posicion de x 10 y conectela a la 
salida de calibracion. 

Seleccione AC con la llave AC / GND / DC. Observe la forma de onda, que debe ser como la de figura 
5. En caso necesario, efectue la compensacion de la punta. Si se Neva a cabo este procedimiento, 
debera mantener la punta conectada al canal con el cual se la verified. Si las intercambia debera 
repetir el procedimiento. 
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Fig. 5 

OPERACION EN DOS CANALES 

La operacion en dos canales es similar a la de un canal solo, a excepcion que es necesario 
seleccionar que tipo de presentacion se desea, ALTernado o CHOPeado ( literalmente " recortada" ). 
En ALTernado, se alterna los barridos, de forma que un barrido presenta el canal A y durante el 
siguiente, se presenta el canal B. Es particularmente util cuando solo se desea analizar diferencias de 
tension en senales periodicas y no es importante conservar o medir el desplazamiento de fase entre 
ellas, especialmente cuando se presenten senales de alta frecuencia, y los tiempos de barrido son de 
1 ms / div o mas rapidos. 



El modo CHOPeado, en cambio se utiliza en general para visualizar senales de baja frecuencia en 
tiempos de barrido relativamente lentos. En este modo, el amplificador vertical recibe un nivel de CC 
que determina la posicion del trazo en pantalla, y una porcion de la serial de un canal y al instante 
siguiente otra serial similar que Neva la informacion del otro canal, superpuesta a un nivel de CC 
diferente del anterior. De esta manera se pueden ver dos senales sin parpadeo aparente y sin que 
haya diferencias de fase entre ellas impuestas por el osciloscopio. 

En el caso de seleccionarse el modo vertical DUAL, el modo de presentacion por defecto es 
ALTernado, a menos que se extraiga la perilla de HOLD OFF que habilita el modo choppeado. Se 
debe prestar atencion a este detalle para evitar una presentacion incorrecta ( error de fase ) . 
Tambien se debe tener en cuanta que en este modo, cada serial genera el disparo del barrido con el 
nivel ajustado con TRIG LEVEL, lo que puede traer inconvenientes si no se esta familiarizado con el 
instrumento. 



OPERACION EN MODO ADD (suma) 



Permite ver la suma algebraica de las senales de ambos canales. Si se tira de la perilla de posicion 
del canal B, se invierte la polaridad de la serial, con lo que en lugar de la suma se observa la 
diferencia. En este caso es posible que si se aplica la misma serial a ambos canales pero con fase 
invertida, la suma de ambas no sea exactamente un trazo recto, sino que se presenten pequenas 
irregularidades. Esto es normal, debido a pequenas diferencias inevitables entre las caractensticas de 
los dos canales, y no constituye de por si un defecto o falla. Es una caractenstica comun a todos los 
osciloscopios de dos canales 



OPERACION X-Y 
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Para habilitar este modo de presentacion, se debe utilizar la Have MAIN / MIX / DELAY ( X - Y ) 
girandola a la posicion X -Y, la Have de modo vertical llevandola a la posicion CH B ( X - Y ); y la 
selectora de trigger CH A ( X - Y ). En este modo el canal A funciona como canal X ( abscisas ) y el 
canal B como canal Y ( ordenadas ). Tenga en cuenta que en este caso el ancho de banda maximo 
disponible con cafda de 3 dB es de aprox. 1 Mhz, y preste atencion a la diferencia de fase en altas 
frecuencias. En este modo ambas senates deben ser provistas por el usuario y la imagen sera una 
representacion de la relacion entre ambas. 

DISPARO 

Es esencial para el buen aprovechamiento del instrumento que se asegure de obtener una buena 
serial de disparo, lo que representa una visualizacion estable sin otros defectos. Se recomienda 
familiarizarse con los controles de disparo para lograr siempre una presentacion aceptable. 

1- Selectora de fuente de serial de disparo 

Esta Have permite elegir que serial proporcionara el disparo de la base de tiempos. Las posiciones 
son: 

CH A: selecciona la serial del canal A, sin importar cual sea el modo vertical elegido. 
CH B: selecciona la serial del canal B, sin importar cual sea el modo vertical elegido. 
LINE: selecciona la serial de Ifnea de alimentacion para el disparo (en nuestro pais 50 

Hz). Es particularmente util en los casos en que se desea observar el ripple de 

una fuente de alimentacion, disparo de tiristores de control de motores, o 

para frecuencias multiplo de la de Ifnea. 
EXT: permite ingresar una serial cualquiera que tenga una relacion de frecuencia con la 

que se desea observar. 

NOTA: los dos casos mencionados en ultimo termino permiten sincronizar la presen- 
tacion en pantalla sin importar que la serial a observar tenga amplitud inferior que 
la requerida para garantizar su estabilidad. 

ALT: en este modo, la serial a utilizar para el disparo se toma alternadamente de cada 
canal, y se lo selecciona al tirar del control de posicion del canal A. Este modo es 
conveniente para observacion de senales no relacionadas en frecuencia, 
medicion de perfodos o visualizacion de senales complejas. Sin embargo, no es 
conveniente para comparaciones de tiempo, ni de desplazamiento de fase entre 
canales. 

2- Acoplamiento de la serial de disparo 

Esta Have se utiliza para elegir el modo en que la serial seleccionada para servir de disparo de la 
base de tiempos sera acoplada electricamente al circuito. 

AUTO: en ausencia de serial proveniente de los canales verticales, o con serial de 

frecuencia superior a 100 Hz, la base de tiempo se autodispara. 
NORM: en ausencia de serial proveniente de los canales verticales, la base de tiempos 

se mantiene inactiva (no hay barrido) y el trazo no se habilita. 
TV-V: el ancho de banda del amplificador esta limitado desde CC a 1 kHz, para senales 

de amplitud superior a 1 div. en pantalla. 
TV-H: el ancho de banda es en este caso desde 1 kHz a 100 kHz, para senales 

de amplitud superior a 1 div. en pantalla. 

3- Control de Nivel de Disparo ( Trigger Level ) 

Este control ajusta el nivel de serial vertical necesario para iniciar el barrido. El funcionamiento es el 
siguiente: El control de nivel de disparo es simplemente un nivel de CC variable que ajusta el 
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operador, con el que se compara la serial vertical. Cuando el nivel de esta es superior al ajustado 
para el disparo, el circuito de disparo se activa, generando un pulso que inicia la base de tiempo y 
habilita el TRC , es decir inicia el barrido horizontal y desbloquea el haz de escritura. Note que si se 
gira el control hacia cualquiera de los dos extremos, no habra disparo dado que el nivel obtenido es 
superior al de cualquier serial entrante. 

4-Llave selectora de Pendiente ( Slope ) 

Esta Have permite la seleccion de la pendiente de disparo, lo que significa que el barrido se iniciara a 
una amplitud determinada ajustada mediante el control Trigger Level, y lo hara tanto en el flanco 
ascendente de la serial o en el descendente segun se elija. Por lo tanto, se podra ver al inicio del 
barrido una serial que crece en amplitud, o una que decrece. 



5-Holcl Off ( Inhibicion ) 

Este comando permite establecer un tiempo variable a eleccion del operador para inhibir el disparo 
por tiempos de hasta 5 veces el seleccionado por la base de tiempos principal (6 unica segun sea el 
modelo de osciloscopio). Su utilizacion esta centrada en aquellas situaciones donde la serial no es 
periodica, o el periodo de la misma es lo suficientemente largo como para que habiendo elegido una 
base de tiempo que permite ver el punto de interes, esta es demasiado rapida, y el siguiente disparo 
se produce en un momento tal que no se visualiza nuevamente el punto deseado, sino otro 
produciendo una superposicion o inestabilidad que imposibilita el analisis adecuado. En la fig. 6 se ve 
un ejemplo tfpico con una serial digital. 



+ 






18 



fig. 6 

BASE DE TIEMPOS 
1-Tiempos de Barrido 

La base de tiempos es el circuito que genera un barrido de la pantalla por el haz electronico de una 
velocidad determinada, usualmente expresada en unidades de tiempo por division. Lo esencial es 
que de esta manera se puede determinar con muy buena exactitud ( tfpicamente un 3 % ) el penodo 
de una serial, o lo que es lo mismo, determinar la frecuencia. 

Es conveniente para poder apreciar adecuadamente la serial, elegir un velocidad tal que muestre 
entre dos y tres ciclos completos. 

La serie PS posee modelos con una base de tiempo unica, y modelos con doble base de tiempo. La 
base unica permite enfrentar mediciones de distinta indole con exito en la gran mayona de los casos. 
Existen sin embargo situaciones en que es necesario analizar una serial con el maximo detalle, por lo 
cual se requiere de una segunda base de tiempos vinculada a la primera. 

El funcionamiento de esta segunda base es similar a la principal, lo mismo sucede con su rango de 
velocidades de barrido, excepto que su actuacion esta determinada por un comando variable a 
voluntad (Delay Time) que demora su disparo. De esta manera, es posible examinar una serial con la 
base principal, y elegir un punto cualquiera de ella desde el cual se prosigue el examen a una 
velocidad de barrido mayor, obteniendo un mayor detalle de sucesos de otra manera no observables. 

NOTA: es necesario comprender que un osciloscopio de un determinado ancho de banda no 
necesariamente va a ser capaz de mostrar uno o dos ciclos de una serial cuya frecuencia sea igual a 
su ancho de banda. Esta posibilidad depende exclusivamente de la velocidad maxima de la base de 
tiempos. El ancho de banda se refiere exclusivamente a la frecuencia a la que la ganancia vertical 
cae 3 dB ( o sea a la mitad de su valor nominal ) . 



2 - Maqnificador x 10 

Usualmente sucede que se requieren tiempos por division menores que los que el osciloscopio puede 
generar. 

Un recurso simple y efectivo es aumentar la amplificacion horizontal por un factor fijo, de modo que la 
velocidad aparente efectiva de barrido se multiplique por este factor. 

Dicho de otra manera, a igual espacio a barrer, y una amplitud de barrido 10 veces mayor, el tiempo 
se reduce a 1/10 del establecido por la base de tiempos. 

Para examinar otras partes de la serial se utiliza el control de posicion horizontal, luego de haber 
tirado de el activando la funcion. 
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Fig. 7. 

3 - Llave MAIN / MIX / DELAY 

Esta llave permite seleccionar que tipo de presentacion se obtiene. En MAIN, solo se presenta el 
barrido de la base de tiempos principal. En MIX se obtiene una presentacion combinada de la base de 
tiempos principal y la demorada, tal como se ve en la figura 8. En este caso, la base de tiempos 
principal se dispara con el nivel elegido mediante el control de nivel, y la demorada, lo hace luego de 
la principal tanto como el control DELAY TIME POSITION este girado en sentido horario. 
La presentacion obtenida se compone entonces de un barrido relativamente lento y a partir de un 
punto determinado por el tiempo de demora elegido, se inicia el barrido por la base B o demorada, 
aumentando el detalle observable. La posicion DELAY habilita la presentacion en el TRC de la serial 
barrida a la velocidad seleccionada en la base de tiempo demorada, y con inicio en el punto 
determinado por el control DELAY TIME POSITION. De esta manera es posible observar la serial de 
interes en detalle focalizando solo la parte seleccionada. 

Por regla general, no es conveniente utilizar una velocidad superior a 10 veces la de la base de 
tiempo principal. Si la velocidad elegida es superior, existe la posibilidad que sea necesario elevar 
mucho la intensidad del trazo para hacerlo visible, con lo que la parte de baja velocidad quedaria con 
intensidad exagerada. 
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OPERACION EN MODO X - Y 

En este modo la pantalla se convierte en una representacion en coordenadas ortogonales de dos 
senales que pueden tener una relacion entre si. Usualmente se lo utiliza para determinar la relacion 
entre dos frecuencias ( figuras de Lissajous ), como para graficar mediante un generador con 
capacidad de barrido en frecuencia, la respuesta en frecuencias de un circuito cualquiera, o bien 
para representar curvas caractensticas de semiconductores ( mediante circuitos accesorios ). 
Para operar en este modo, siga el procedimiento detallado a continuacion: 

1- Presione el boton X - Y o gire la Have MAIN / MIX / DELAY / X - Y a la posicion X - Y; 

2- En el selector de modo vertical, seleccione CH B / X-Y 

3- Se vera un punto en la pantalla. Ajuste la posicion del mismo mediante el control de 

posicion horizontal, y mediante CH B POS. 

4- Ajuste la amplitud de la deflexion horizontal mediante CH A VOLTS / DIV y la amplitud 

de deflexion vertical mediante CH B VOLTS / DIV. 
NOTA: en el caso de la deflexion horizontal, si la serial es insuficiente para barrer el 

ancho total de pantalla, utilice ademas del atenuador por pasos, el control VARiable de 
Atenuacion. 

IMPORTANTE: la calibracion de los dos ejes X e Y se mantendra mientras que los controles VAR de 
ambos atenuadores esten en la posicion CAL. De preferencia a trabajar con senales que pueda 
atenuar externamente, para mantener esta ventaja. 

PRUEBA DE COMPONENTES 

Esta funcion esta disponible en los modelos XX5, y permite mediante un ensayo simple de barrido de 
tension, determinar que tipo de componente se ensaya, y su condicion graficando la corriente que 
circula por el dispositive 
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Para emplearlo, desconecte la puntas de prueba del osciloscopio, y presione el boton COMP TEST 
con lo que el instrumento estara listo para operar. Desconecte las puntas de prueba de los 
conectores de canal. A continuacion, conecte el componente entre el terminal correspondiente 
marcado COMP TEST y GND. Verifique que la forma de onda obtenida se corresponde con las 
ilustradas en la fig. 11. Tenga en cuenta que para componentes similares pero de distintas 
caractensticas los graficos mostraran posiblemente diferentes proporciones. 
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APLICACIONES 



MEDICION DE TENSIONES DE CC (Todos los modelos) 

Las tecnicas que se describen a continuacion pueden ser utilizadas para medicion tanto de tensiones 
de CC puras ( sin superposicion de otras senales ) , como de tensiones instantaneas en senales 
complejas. 

1. Conecte la serial a medir y establezca una presentacion adecuada, tal como para permitirle 
observar los puntos de interes actuando sobre los atenuadores verticales y la base de tiempos. En 
estos casos, siempre los controles VARiables de los atenuadores verticales deben estar en 
posicion CAL. 

2. Lleva la Have COUPLING a AUTO y la Llave AC / GND / DC del canal en uso a GND. Establezca 
un trazo horizontal que sirva de referencia. Puede modificar la posicion mediante el control 
correspondiente, pero recuerde dejarlo en esa posicion para la medicion. Recuerde tambien la 
posicion donde lo dejo, o use el trazo no utilizado como referencia. 

3. Lleve la llave AC / GND / DC a DC y observe la serial. Si esto no es posible (queda fuera de 
pantalla), repita los pasos anteriores hasta poder observarla en pantalla. 

4. Con el control de posicion horizontal, lleve la porcion de serial a medir al centro de la pantalla, 
haciendola coincidir con las marcas verticales de la retfcula. 

5. Para medir el nivel de CC puede: contar las divisiones y fracciones entre la posicion marcada 
como referencia ( para asegurarse, lleve la llave AC / GND / DC a GND momentaneamente ) y el 
punto de interes, o bien si usa el Canal B, mover el control de posicion hasta superponer el trazo 
con la referencia, y luego con el punto de interes, contando tambien las divisiones de retfcula. 

La tension presente sera 

V CC = Nivel CC+ # Divisiones x VOLTS/DIV x Atenuacion de la punta 

Refierase al ejemplo de la fig. 12. 

En todos los casos, trate que la cantidad de divisiones a contar sea de tres o mas, para asegurar una 
mejor precision. 



MEDICION DE TENSION ENTRE DOS PUNTOS DE UNA SENAL (Todos los modelos ) 

Este procedimiento puede utilizarse para medir tensiones pico a pico, tanto como para medir una 
diferencia de tension entre dos puntos de una serial determinada. 

Conecte la serial al instrumento, y mediante el atenuador ( siempre debe estar en CAL ), y la llave de 
base de tiempos logre una presentacion tal que permita observar convenientemente los puntos de 
interes. Recuerde el uso de los controles de Nivel de Disparo, tanto como el de inhibicion que 
permitiran una presentacion estable. 



23 



Usando el control de Posicion vertical, ajuste la misma de modo que uno de los puntos de interes este 
superpuesto a una de las divisiones mayores de la pantalla. Luego, con el control de posicion 
horizontal desplace la imagen lateralmente, de modo de hacer coincidir el otro punto de interes por 
sobre la Ifnea vertical de referencia. 

Lease cantidad de divisiones (enteras y fracciones) y multiplfquese este valor por el indicado por el 
atenuador vertical. Multiplfquese ahora por el factor de atenuacion de la punta, y el resultado sera la 
tension medida entre dos puntos de la serial en cuestion. 




MEDICIONES DE TIEMPO Y PERIODO (Todos los modelos ) 

Mediante este procedimiento se puede medir el perfodo de una serial, y por consiguiente calcular la 
frecuencia de la misma. En senales digitales ( pulsos ), tambien se puede calcular el ciclo de 
actividad, asf como el tiempo entre dos puntos de una misma serial. 

Conecte la serial a medir a uno cualquiera de los canales verticales, y obtenga una presentacion 
estable, de por lo menos un ciclo completo de la serial y de ser preferible algo mas. Utilice el control 
de HOLD OFF para conseguir una presentacion estable. Asegurese que el control VAR SWEEP este 
en CAL. 

Usando el control de posicion horizontal desplace la imagen obtenida de modo que el punto elegido 
como inicio coincida con una division vertical. Al mismo tiempo, desplace la imagen verticalmente de 
modo que la Ifnea de base coincida con Ifnea horizontal graduada del centro de la pantalla. 
Mida la separacion horizontal entre el punto elegido como inicio y el equivalente en el siguiente ciclo 
de la serial. Trate de obtener por lo menos 4 divisiones de separacion para asegurar una mayor 
precision. Tenga en cuenta si esta habilitado el magnificador X 10. 

El tiempo medido sera entonces: 

T = # Div. Horiz. x Tiempo / Div 
6 T = # Div. Horiz. x Tiempo / Div x 10 

si el magnificador x 10 esta en uso. 

Vease el ejemplo de medicion en pantalla y calculo en la fig. 14 
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MEDICIONES DE FRECUENCIA (Todos los modelos ) 



El metodo es esencialmente similar a la medicion de tiempos, con la excepcion que en este caso se 
debe calcular luego la recfproca del periodo, es decir la frecuencia; para asegurar la mejor exactitud 
de la medicion se debe tomar sea un periodo completo o semiperiodo en caso de senales de baja 
frecuencia, y en senales de alta frecuencia una cantidad entera de periodos, dividiendo luego o 
multiplicando por la cantidad de penodos medidos. 

En cualquier caso se debe trabajar con el control de VAR SWEEP en posicion CAL. 

En el caso simple de un periodo o semipenodo, se mide el tiempo, tal como en el metodo descrito 

anteriormente, y luego se calcula la inversa, obteniendose la frecuencia. 

Vease el ejemplo de la fig. 15. En ese caso tenemos un ciclo completo de serial cuyo periodo es de 
40 (is. El calculo de frecuencia nos da entonces: 

F = 1 /40x10" 6 = 25x 10 4 =25 kHz. 
En el caso de senales de alta frecuencia, donde a lo mejor la velocidad de la base de tiempos no 
permite observar un unico periodo se debe proceder como sigue: 

1. Obtener, igual que para el caso anterior, una presentacion estable en pantalla; 

2. Ajustar con el control de posicion horizontal para que el flanco ascendente de la serial coincida con 
una marcacion vertical en un periodo cualquiera. ; 

3. Contar una cantidad N de periodos completos y determinar su duracion, utilizando la Ifnea 
horizontal graduada de la retfcula ( usar en lo posible cantidades enteras p. ej. 10 penodos y tener 
en cuenta si se usa o no el magnificador ); 

Efectuar luego el siguiente calculo: 

Numero de Penodos 

f= 

Tiempo Total 

donde 

f = frecuencia de la serial; 

Tiempo total = cant, de divisiones x TIME / DIV 

Numero de periodos = cantidad de penodos de la serial observada. 

Refierase a la fig. 16 

MEDICIONES DE ANCHO DE PULSOS (Todos los modelos ) 

En este caso es conveniente que una vez se haya obtenido una presentacion correcta, se desplace la 
serial en pantalla de forma que una division vertical coincida con el flanco ascendente de la serial a 
observar. 

Observese la fig. 17. El procedimiento consiste en utilizar una velocidad de barrido tal que se 
observe, de ser ello posible, solamente el pulso a medir ocupando el maximo espacio horizontal 
posible, y manteniendo el control VAR SWEEP en CAL. Es posible que sea necesario utilizar el 
HOLD OFF para obtener una imagen estable. 

Mfdase entonces la longitud que ocupa el pulso y calculese la duracion: 

PW = N , M div x Y TIME / DIV x 1 / 10 

NOTA : corresponde aplicar el factor 1/10 solo si se usa el magnificador horizontal. 

N , M : divisiones enteras y su fraccion 

Y es la velocidad de barrido en Unid. de tiempo por division. 



25 



TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO Y DE CAIDA DE PULSOS (Todos los modelos) 



En las mediciones de tiempo de establecimiento ( rise time ) y caida ( fall time ) de pulsos, se mide el 
tiempo transcurrido para una variacion del 10 al 90 % en amplitud de la serial. Para lograr esto se 
debe seguir este procedimiento: 

1. Conectar el osciloscopio a la serial a medir, y obtener una presentacion estable, utilizando los 
comandos de TRIGGER LEVEL, TIME / DIV y HOLD OFF. 

2. Ajuste la amplitud de la serial con el control VOLTS / DIV y VAR de modo que esta ocupe 
exactamente 6 divisiones verticales, y ajustando la velocidad de barrido a que la zona de interes 
ocupe el maximo ancho de pantalla. 

3. Al hacer coincidir la serial con las 6 divisiones mencionadas antes, cerciorese que son las 
marcadas 0 y 100 ( % ) en la reticula. Ahora se encontrara que la serial cruza una Ifnea de trazos 
marcada 10 ( % ) y 90 ( % ) que son los puntos de interes. 

4. Con el control de posicion horizontal desplace el punto correspondiente al 10 % hacia una division 
vertical mayor, y luego cuente el espacio en divisiones y fracciones, que multiplicado por la 
velocidad de barrido ( y eventualmente la magnification x 10 ) daran el tiempo de establecimiento. 

Rise time = # Div x TIME / DIV ( x 1 / 10 ) 

NOTA : corresponde aplicar el factor 1/10 solo si se usa el magnificador horizontal. 

De la misma manera se puede medir el tiempo de caida, seleccionando el flanco descendente de la 

serial. 
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DIFERENCIAS DE TIEMPO Y / O FASE ENTRE SENALES (Todos los modelos ) 

Esta medicion permite determinar la diferencia de tiempo entre dos senales relacionadas y 
sincronizadas entre si, que presentan una diferencia de tiempo entre la ocurrencia de cada una de 
ellas. 

Aplique las senales a analizar a los canales verticales y obtenga una presentacion estable con 
los controles de barrido. Recuerde elegir el modo vertical adecuadamente ( CHOP ) para evitar 
introducir una diferencia de fase adicional a la serial. 

Seleccione la de mayor frecuencia para el disparo. 

Actue con los controles de posicion vertical de modo que ambas ocupen el centra de la 
pantalla en sentido vertical. 

Actue sobre la posicion horizontal, de modo de hacer coincidir una de las dos senales (la de 
referencia) con una division vertical cualquiera. 

Mida ahora la diferencia de tiempo contando las divisiones y fraction sobre la linea central. 
Tenga en cuenta si esta en uso el magnificador. 
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El calculo es: 

A T = # Div. x TIME / DIV ( x 1 / 10 ) 

NOTA : corresponde aplicar el factor 1/10 solo si se usa el magnificador horizontal. 
Vease como referencia la fig. 19. 




MEDICION DE DIFERENCIA DE FASE (Todos los modelos ) 

Uno de los metodos disponibles ha sido descrito en el parrafo anterior, y es utilizable en la 
medida que se pueda establecer una presentacion estable, es decir sin oscilaciones de posicion 
horizontal (jitter). 

Otro de los metodos disponibles es generar una presentacion, mediante la actuacion 
adecuada de los controles de barrido ( TIME / DIV; HOLD OFF; VAR; POS) tal que un ciclo completo 
de la serial de referencia ocupe un espacio definido en pantalla, p. ej. 10 divisiones. De esta manera, 
cada division representa 360 ° / 10 = 36 °. 

Dado que ambas senales son afectadas por igual por las condiciones del barrido, la diferencia 
de fase sera irrespectiva de estos. 

Teniendo este valor en cuenta, es facil determinar la diferencia de fase mediante un simple calculo: 

A <p = 360° / # Div x N, M Div ( x 1 / 10 ) 

donde 

A (p = diferencia de fase en grados; 
# Div = numero de divisiones ocupado por un ciclo; 
N , M = numero de divisiones enteras y fracciones; 
1 / 10 = factor de magnificacion. 

Recuerde que sea como sea se debe mantener una presentacion estable, por lo que puede ser 
necesario actuar sobre los controles de tanto en tanto, excepto del de VAR. 
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MEDICION DE TENSIONES DE CC Y TENSION ENTRE DOS PUNTOS DE UNA SENAL 

Para ambos casos, ubfquese el cursor de referencia ( X ) en un punto apropiado de la serial a medir. 
Presione ahora " SEL " para seleccionar el otro cursor. Con los botones de desplazamiento posicione 
el cursor " + " en el punto que se desee medir, y leanse los valores obtenidos en el angulo superior 
izquierdo de la pantalla. 

En el ejemplo de la figura, se tiene una sensibilidad de 200 mV/div., y el resultado de la medicion se 
observa en el angulo sup. izquierdo, asf como la diiferencia de tiempo entre cursores (en este caso 
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corresponde al periodo de la serial. 

MEDICIONES DE TIEMPO Y PERIODO - MEDICIONES DE FRECUENCIA - MEDICIONES DE 
ANCHO DE PULSOS 

Para estas tres mediciones, se debe posicionar el cursor de referencia ( X ) en un punto apropiado de 
la serial mediante los botones de desplazamiento. Presione ahora " SEL " para seleccionar el otro 
cursor. Con los botones de desplazamiento posicione el cursor " + " en el punto que se desee medir, y 
leanse los valores obtenidos en el angulo superior derecho de la pantalla. En este caso, es posible 
leer valores de tiempo en forma directa, o de frecuencia, presionando el boton 1 / A T 
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TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO Y DE CAIDA DE PULSOS 

En las mediciones de tiempo de establecimiento ( rise time ) y caida ( fall time ) de pulsos, se mide el 
tiempo transcurrido para una variacion del 10 al 90 % en la amplitud de la serial. Para lograr esto con 
el RS 608 se debe seguir este procedimiento: 

• Conectar el osciloscopio a la serial a medir, y obtener una presentacion estable, utilizando los 
comandos de TRIGGER LEVEL, TIME / DIV y HOLD OFF. 

• Ajuste la amplitud de la serial con el control VOLTS / DIV y VAR de modo que esta ocupe 
exactamente 6 divisiones verticales, y ajustando la velocidad de barrido a que la zona de interes 
ocupe el maximo ancho de pantalla. 

• Al hacer coincidir la serial con las 6 divisiones mencionadas antes, cerciorese que son las 
marcadas 0 y 100 ( % ) en la retfcula. Ahora se encontrara que la serial cruza una Ifnea de trazos 
marcada 10 ( % ) y 90 ( % ) que son los puntos de interes. 

• Con los botones de desplazamiento posicione el cursor de referencia ( X ) sobre el punto donde la 
serial intersecta la marca de 10 % . 

• Presione SEL seleccionando el cursor " + " 

• Desplace este cursor hacia el punto donde la serial intersecta la marca del 90 % 

• Lea el valor de tiempo en el angulo superior derecho de la pantalla. 

De la misma manera se puede medir el tiempo de caida, seleccionando el flanco descendente de la 
serial. 

DIFERENCIAS DE TIEMPO Y / O FASE ENTRE SENALES - MEDICION DE DIFERENCIA DE FASE 

Uno de los metodos disponibles ha sido descrito anteriormente y es valido, pero , y es utilizable en la 
medida que se pueda establecer una presentacion estable, es decir sin oscilaciones de posicion 
horizontal (jitter). 

Otro de los metodos disponibles es generar una presentacion, mediante la actuacion 
adecuada de los controles de barrido ( TIME / DIV; HOLD OFF; VAR; POS) tal que un ciclo completo 
de la serial de referencia ocupe un espacio definido en pantalla, p. ej. 10 divisiones. De esta manera, 
cada division representa 360 ° / 10 = 36 °. 

Dado que ambas senales son afectadas por igual por las condiciones del barrido, la diferencia de fase 
sera irrespectiva de estos. 

Teniendo este valor en cuenta, es facil determinar la diferencia de fase mediante un simple calculo: 
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A (p = 360° / # Div x N, M Div ( x 1 / 10 ) 



donde 

A (p = diferencia de fase en grados; 
# Div = numero de divisiones ocupado por un ciclo; 
N , M = numero de divisiones enteras y fracciones; 
1 / 10 = factor de magnificacion. 



Recuerde que sea como sea se debe mantener una presentacion estable, por lo que puede ser 
necesario actuar sobre los controles de tanto en tanto, excepto del de VAR. 



APLICACIONES EN MODO X-Y 



Este modo es particularmente util en el analisis de frecuencias de audio, y mediante un metodo 
simple permite determinar relaciones de fase y distorsion en amplificadores. 

Se debe poseer un generador de audio, preferentemente de baja distorsion armonica, y 
eventualmente para analisis de respuesta en frecuencia un generador de funciones o un generador 
de audio con barrido. 

Siga el siguiente procedimiento para analizar un amplificador: 

1. Conecte un generador de audio al amplificador o circuito bajo ensayo; 

2. Ajustelo para niveles normales de operacion; 

3. Conecte el canal B a la entrada del amplificador, en paralelo con esta y el canal A a la salida del 
mismo. Verifique que no exista sobreexcitacion y recorte de serial, y ajuste el osciloscopio de 
modo de obtener la misma amplitud en pantalla, en modo normal. 

4. Seleccione operacion en X-Y con el boton. 

5. Verifique la condicion del amplificador, comparando la imagen obtenida con las ilustradas en la fig. 
Tipicamente, dos senales en fase producen una Imea recta a 45°; dos senales fuera de fase, una 
elipse, dos senales separadas por 90 ° una circunferencia. La distorsion se indica como un 
achatamiento en algun lugar de la elipse o circunferencia obtenida. 

La diferencia de fase se puede calcular tambien. 




Medicion de Respuesta en frecuencia 
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Para esto se debe disponer de un generador de barrido de audio, o un generador de funciones con 
barrido y un rango de por lo menos de 1000:1 para cubrir el rango audible ( 20 Hz a 20.000 Hz ), y 
efectuar el siguiente procedimiento. 

Conecte la serial de diente de sierra del barredor al canal A del osciloscopio. Con el barrido activado, 
haga que este cubra el ancho total de pantalla, p. ej. 10 div horizontales. 

Conecte un demodulador a la salida del circuito a ensayar, y la salida de CC del demodulador a la 
entrada del canal B del osciloscopio. 

Ajuste la amplitud del canal B de forma que puedan usarse las marcas de referencia de la retfcula 
para comparar amplification, atenuacion, etc. 



M ANTE N I M I E NTO 

La serie de osciloscopios B&K PRECISION PS requiere poco o nulo mantenimiento por parte del 
usuario, mientras que el equipo sea operado dentro de sus caractensticas. Las instrucciones 
siguientes estan prevista para ser ejecutadas por personal tecnicamente competente y adiestrado en 
el manejo y eventual reparation de instrumental. Si no esta familiarizado con el equipo, no intente 
reemplazar componentes internos o efectuar modificaciones. Recurra al repreentante de quie obtuvo 
el instrumento. 

Dentro de las tareas periodicas a realizar se encuentran la compensacion de las puntas de prueba, 
y la rotacion de trazo. 

La compensacion de las puntas de prueba se debe realizar cada vez que se reemplaza la punta 
por una nueva, o se utiliza la de un canal en el otro. Esto es por que si bien se toma el maximo 
cuidado en la selection de componentes, existe siempre una pequena diferencia entre ellos por lo 
cual se debera efectuar el ajuste manual. 

El procedimiento es como sigue: 

• Conecte una punta a Canal 1 y la otra a Canal 2. En lo posible identiffquelas de modo de evitar el 
intercambio. 

• Con una de la puntas toque el terminal marcado CAL en el frente del instrumento. 

• Ajuste el atenuador para ver una serial de 5 o 6 div de altura y por lo menos 3 o cuatro ciclos 
completos de ella. 

• Ajuste el capacitor de compensacion ubicado, (segun el modelo de punta suministrado) en: 

A - El conjunto conector BNC / circuito compensador. 
B - Cuerpo de la punta, cerca del selector de atenuacion. 

La figura muestra la respuesta de una punta compensada correctamente (trazo superior), con exceso 
y con falta de compensacion en los siguientes trazos. 

Utilice siempre que sea posible un calibrador ceramico; de no serlo, utilice un destornillador pequeno 
de mango aislado con la hoja mas corta posible. En ambos casos tenga extremo cuidado de no 
danar al capacitor; pues esto obligara al reemplazo de la punta completa. 

Para efectuar la rotacion de trazo, debe primero colocar el osciloscopio en su ubicacion definitiva. 
Una vez hecho esto, proceda como sigue: 

Encienda el instrumento y coloque el selector COUPLING de la Base de tiempos en AUTO. Observe 
que se produzca una trazo mas o menos horizontal. 
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Centre este trazo en la pantalla con los controles de posicion, usando como guia el eje horizontal 
mayor del TRC. 

Con un destornillador pequeno, ajuste el control TRACE ROTATION ubicado en el panel frontal, entre 
los controles de intensidad ( INTENSITY ) y foco ( FOCUS ) hasta lograr un paralelismo perfecto 
entre el trazo y la linea de referenda. Tenga cuidado con la herramienta usada, pues el eje del control 
es de material plastico, por lo que puede danarse de no ser tratado adecuadamente. DE ser posible 
use un calibrador ceramico. 

Reemplazo de fusibles. 

Esta tarea debe ser efectuada solamente ante un cambio de la tension de alimentacion, o cuando el 
fusible se ha quemado. 

Si es valido el ultimo caso, debe investigarse la causa. Reemplace el fusible, y si nuevamente se 
quema, recurra a su distribuidor, o a personal especializado y debidamente capacitado para 
investigar las causas y proceder a una reparacion. No reemplace el fusible por otro de mayor 
capacidad. Puede danar al instrumento. 

En caso de cambios en la alimentacion, reemplace el fusible segun el siguiente detalle: 

115 V 800 mA@ 250 V 

230 V 600 mA @ 250 V 

El fusible va alojado dentro del selector de tension ubicado en el panel trasero. 

Verificacion de calibracion 

Todos los instrumentos de la serie PS estan provistos de un terminal marcado CAL que entrega una 
serial rectangular de 2 V p-p +/-3% que es normalmente suficiente para verificaciones periodicas. 
Tengase en cuenta que es solamente para una verificacion rapida de la validez de las indicaciones 
del instrumento y atenuacion de las puntas de prueba. 

Perodicamente conecte la punta a la serial de calibracion y verifique que en todas las posiciones del 
atenuador, se mantenga la calibracion del instrumento. Efectue esta verificacion siempre en los dos 
canales. 

En caso de anomalias, dirijase a su distribuidor y no intente efectuar reparacion alguna. 
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